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GESTANTES E
RECEM-NASCIDOS

Q© pro1BIDO

CAMPO MAGNETICO E
VIBROMASSAGEADOR

Usar o Bioquantico no
maximo 30 minutos por dia.

XI. DESCRICAO DO PRODUTO

Campo Eletromagnético: 600 mG (miligauss), Frequéncia: 2 Hz a 100 Hz,
com transicdo de 2 em 2 Hz, inclusive a 7,83 Hz , Tipo de Onda: Quadrada,
pulsante, ndo polarizada, ndo ionizante e sem ruidos.

FONTE DE ALIMENTA([\O:

Saida: 12Vdc x 1,0A

Consumo: 21W ou 10W
Voltagem: 110V/220V automatico

XII. VANTAGENS DO BIOQUANTICO

v Tecnologia do Bioquantico exclusiva (patenteada) e Laudado
pela Tecpar (logo) e registrado no INPI;

v Fonte com filtros de protecdo e led indicativo de funcionamento;

v Controle independente dos dois lados, inclusive com
despertadores independentes;

v Sistema inteligente para ligar e desligar de forma gradativa
permitindo maior economia de energia e aumento da vida dtil da fonte e
motores de vibracao;

v Design anatémico das caixas dos motores de vibracdo,
proporcionando melhor aderéncia a espuma e reducao do nivel de ruido e
efeito"ronco";

v Chicote dos motores em peca Gnica e montado industrialmente,
facilitando a instalacdo e garantindo maior resisténcia/durabilidade.

www.bioquantico.ind.br
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Caro cliente,

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um produto projetado para melhorar sua
qualidade de vida. Uma revolucdo em matéria de tecnologia para cuidado
com o corpo. Todos os processos de producdo e tecnologia adotada atendem
aos rigorosos padrdes internacionais de qualidade, conferindo total
seguranca ao seu uso.

No Bioquantico Dual Blue estdo disponiveis as fun¢des Bioquantica
(energia bioeletromagnética) e Vibro Massagem, que sdo acopladas a
superficie do colchdo/colchonete para que vocé tenha um sono profundo e
revigorante.

Neste manual vocé ira conhecer o produto e suas funcionalidades para tirar
maior proveito do equipamento. Mantenha-o sempre em maos para qualquer
eventualidade.
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I. TIPOS DE TRATAMENTOS
1. BIOQUANTICA - Energia Bioeletromagnética

Este produto é composto por uma das maiores invencgdes do Gltimo século:
a energia eletromagnética pulsatil de extrema baixa frequéncia (PEMF-
ELF), que teve sua origem na teoria da fisica quantica, aqui denominado de
Bioquantico.

0 Bioquantico é um sistema eletronico altamente tecnolégico, gerador de
ondas quadradas que, em um microcontrolador, gera uma sequéncia de
frequéncias que se iniciam em 2Hz indo para 4, 6, 7,83, 8, 10 até atingir
100Hz, com intervalos de 5 segundos (somente a 7,83Hz com intervalo de
30 segundos).

Energia complementar segura

0 sistema emite energia na forma de onda quadrada, pulsatil, ndo-
polarizada e ndo-ionizante. E uma tecnologia completamente sequra, que
obedece as diretrizes mundiais de seguranca.

Desde o inicio da teoria quantica (1900), surgiram varios aparelhos
emissores de energia de baixa frequéncia. Os mais eficazes foram aqueles
que se concentraram na porg¢do ndo-ionizante do espectro
eletromagnético, particularmente a baixos niveis de energia. A OMS
(Organizacdao Mundial de Satde) concluiu em 2002 que energias de baixa
frequéncia sdao de 1a 100 Hz.

E nesse contexto que o sistema Bioquéntico foi desenvolvido, para ser
acoplado em colchdo. Assim, as pessoas sdo beneficiadas enquanto
dormem, ja que passamos cerca de 1/3 de nossa vida deitados num
colchdo.

0 sistema Bioquantico nao substitui tratamento médico.

2. MASSAGEM ELETRONICA

Esta tecnologia proporciona conforto e bem estar. Combate o cansaco
provocado pelo stress com movimentos que tocam pontos relacionados
com os meridianos da acupuntura. Massagem agradavel e relaxante com
vibracdes rapidas de pulso, ondas e/ou continuas, produzidas através de
dispositivos eletronicos e motores acoplados na superficie do colchdo.
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Itens XI e XII estão na página 12. Última página do manual, que fica no verso da capa (ver página 1)
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0 massageador eletrdnico possui 4 zonas de atuacdo e 20 efeitos de
massageamento. Podem ser variadas a intensidade e a velocidade da
massagem, revezar as zonas de massageamento e ainda selecionar os
efeitos de massagem.

II. COMO INSTALAR O EQUIPAMENTO

Seu equipamento é composto por 1 Central Bluetooth conforme
modelo (ver pag. 8 em Composicdo do Equipamento) e uma fonte.

Conecte o cabo dos motores
(que sai do colchdo) a
Central Bluetooth.

Conecte o plugue da fonte no
plugue do cabo dos motores
(que sai do colchdo).

Conecte o plugue da fonte
a uma tomada.

II1. COMO BAIXAR E INSTALAR O APLICATIVO DE CONTROLE

0 Sistema Bioquantico Dual Blue, é um sistema de vibro massagem
projetado para ser controlado por um aplicativo através de um
Smartphone com Sistema Operacional Android.

Segue abaixo as instrucdes de como baixar e utilizar este aplicativo:

1. Acesse a Google Play Store através do seu celular

B Google Play

BIOQUANTICO DualtET

2. Faca a busca pelo aplicativo: CONTROLE BIOQUANTICO.
3. Cligue em INSTALAR e aguarde o download e a instalacdo.

3I0QUANTICO

\ /' Controle Bioquantico
- Weblink Tecnologia Ltda
/ -Q

INSTALAR

Mais de 10 downloads

200

Estilode vida  Semelhantes

4. Apds a instalacdo abra o aplicativo BIOQUANTICO, e ative o
Bluetooth.

. . . ” . . ° .
5. Com o aplicativo aberto, clique no icone na direita ¢ e depois em

DISPOSITIVOS / ADICIONAR NOVO DISPOSITIVO, realize o pareamento
com o dispositivo BIDQUANTICO e selecione-o.

6. Apos selecionar o dispositivo BIOQUANTICO sera solicitado um
namero PIN. Insira as senhas 1234 ou 0000 e dé OK.

STATUS DA CONEXAO.
Informa se o Aplicativo
esta conectado
no aparelho.

E Preciso Conectar o Dispositivo ao Produto
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6. Com o dispositivo pareado, volte a tela do aplicativo.

7. Clique novamente no icone na direita ¢ e depoisem DISPOS}TIVOS/
SELECIONAR DISPOSITIVO, e selecione o dispositivo BIOQUANTICO.
Volte a telainicial do programa e aguarde a conexao.

8. Apb6s a conexdo o aplicativo habilitara as fungdes do controle
(conforme imagem abaixo), e seu massageador estara pronto para uso!

Conectado

LADO A

12 s
9~V 0 ¢

14:54

Q) @ % Massagem 1 e

UGADESL  ™° o

Intensidade

Velocidade

IV. POSSIVEIS ERROS DE CONEXAQ

1. Certifique-se que a fonte esté devidamente conectada.

2. Verifique se ndo héa outro aparelho Android pareado ou com o
aplicativo aberto.
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V. DESCRICAO DOS BOTOES E FUNGOES

Com o Bioquantico Dual Blue, vocé tem total autonomia de cada um dos
lados do sistema de vibro massagem, podendo definir configuracdes e
efeitos diferentes, bem como ativar/desativar somente um dos lados.

@ Indicador de Conexao

Neste local é indicado o Status da Conexdo, mostrando ao usuario se o
aplicativo esté ou ndo esta conectado ao Sistema Massageador do colchao.

@ Menu Principal

Através deste menu, é possivel acessar as sequintes opgoes:

- CONECTAR - Realiza a conexdo do aplicativo ao Sistema Massageador do
colchao.

- DISPOSITIVOS - Opcdo usada para selecionar ou adicionar o dispositivo
bluetooth BIOQUANTICO.



BIOQUANTICO DualtZ

- MODO NOTURNO/DIURNO - Permite a selecdo entre o modo noturno ou
modo diurno do aplicativo.

@ Lados

Seleciona para qual lado os comandos serdo aplicados. O lado selecionado
ficara sublinhado em destaque no display.

@ Zonas de Massagem

Ativa/Desativa a massagem nas regides especificas, conforme indicado
abaixo:
Regido 2 Regido Regido Regido das
cervical lombar das coxas panturrilhas

@ Indicador de Tempo

Indica o tempo de duracdo da massagem selecionado

@ Liga/Desliga

Ao pressionar uma vez o botdo, inicia o processo de vibro massagem na
contagem regressiva de 15 minutos de acordo com o tipo de massagem e o
lado selecionado.

@ Tempo

Altera o tempo total de massagem para 20 minutos, 30 minutos e 40
minutos. Se pressionada novamente apds os 40 minutos ela acionara a
funcdo “sleep”, e o colchdo passara a vibrar de modo suave e continuo para
relaxamento por 50 minutos, desligando automaticamente ao final deste
tempo. Nesta fungdo, as teclas de Massagens (9), Intensidade (10) e
Velocidade (11) ficam inoperantes.

Bioquantico

Aciona o gerador mais avancado de Frequéncia PEMF-ELF, descrito em
detalhes em Energia Bioquantica.

@ Massagem

Muda o efeito da massagem. No total sdo 20 efeitos diferentes
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. Intensidade do Efeito*

Aumenta/Diminui a intensidade do efeito que estéd atuando.

@ Velocidade do Efeito*

Aumenta/Diminui a velocidade do efeito que esta atuando.

VI. REGIOES DE MASSAGEAMENTO

1 ZONA 1: Minimiza os efeitos que causam insdnia, fadiga
nervosa, enxaqueca, pressao alta, lombalgias e lombociatalgias,
bursites e stress. Relaxa o mdsculo que envolve a coluna. Age
também no sistema nervoso central.

2 ZONA 2: Atenua as dores causadas pelo hico de papagaio,
escoliose, hérnia de disco, distor¢des e dores nevralgias em geral.
Auxilia no desatrofiamento do nervo que envolve a coluna
vertebral, estimulando a circulacdo sangiiinea.

3 ZONA 3: A massagem neste ponto alivia as distensdes e
estiramento dos mdsculos da virilha. O aparelho auxilia na
reducdo do acido lactico, melhorando a irrigacdao muscular,
provocando o seu relaxamento.

4 ZONA 4: A massagem neste ponto melhora a circulagéo do fluxo
sangiiineo dos membros inferiores. A ma circulagdo é a maior
causadora do entupimento de veias e artérias, que levam a
derrames e infartos.

VIL. ENERGIA BIOQUANTICA
FREQUENCIA PEMF-ELF

- 0 Bioquantico oferece a vocé o mais avancado sistema de energia
PEMF-ELF.

- 0 sistema possibilita ligar a energia Bioquantica juntamente com a
vibroterapia. Ap6s o desligamento automatico da vibroterapia, o

*Para alguns efeitos, as teclas 6 e 7 sao inoperantes.
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tratamento da energia T 1] T 77 T
bioquantica continua por |
até aproximadamente 7 |} - L I JE

horas ligado. Permite |[[I" - : 5 1
desligar a energia a [[{FTTET 00 (ETHE Y]]
gualquer momento (FH- W W -H H W 1 .
pressionando a tecla BIO
novamente.

- Também é possivel ligar o sistema Bioquantico mesmo que o sistema de
relaxamento esteja desligado. Para que isso ocorra, pressione o botdo BIO.
0 mesmo permanecera ligado por até aproximadamente 7 horas; caso queira
desligar, pressione a tecla novamente.

VIIL. COMPOSICAO DO EQUIPAMENTO

Os equipamentos Bioquantico com Vibro Massageador possuem varias
opcoes para atender a todas as necessidades.

Colchao Solteiro - Contém 4 motores acoplados ao colchdo, 1 fonte (bivolt
automatico), 1 antena bioquéntico (entre as camadas do colch&o).

Colchao Casal (Modelo com 8 motores) - Contém 8 motores acoplados ao
colchdo, 1 fonte (bivolt automatico) 1 antena bioquantico.

IX. INSTRUCOES DE SEGURANCA

1. Usar de acordo com as instrucdes descritas neste manual. Nenhum abuso
causado por mau uso de qualquer tipo sera de responsabilidade do fabricante.

2. E extremamente proibido o uso no banheiro ou em lugares molhados.

3. Caso o kit Vibro Massageador e Bioquantico seja entregue a terceiros, deve-se
entregar este manual de instrugdes.

4. 0 kit Vibro Massageador e Bioquantico nunca devem entrar em contato com
agua. Caso isto ocorra, tire-o primeiro da tomada. 0 aparelho ndo deve ser ligado
e deve ser inspecionado pela assisténcia técnica autorizada (ver termo de

garantia).
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Proceda da mesma maneira se o aparelho cair no chao.

7. Nao introduza quaisquer objetos estranhos a funcao propria do produto,
principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
8. Evite colocar sobre o aparelho equipamentos eletro-eletronicos e cartdes
magnéticos, relégios, fitas de video e audio, filmes fotograficos, CDs e DVDs.
9. Este produto foi projetado para uso doméstico.

10. Para evitar queima da fonte e fusiveis decorrentes da oscilacdo de energia, é
recomendado a utilizagao de estabilizador de energia (bivolt). A fonte funciona
de 100 a 240V.

11. Siga rigorosamente as instrugdes para seu aparelho ter uma vida longa de
funcionamento.

Cuidados Operacionais: Nunca opere seu Vibro Massageador por mais de
2 horas seguidas;

Quando terminar o tempo, reiniciar somente 30 minutos apds a Ultima
massagem.

Limpeza: Antes de qualquer limpeza do aparelho, retirar o cabo da tomada;
Nunca utilizar produtos de limpeza fortes ou abrasivos.

Importante: Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que todos os
cabos estejam corretamente conectados;

Antes de desconectar algum dos cabos, desligue a fonte da tomada para nao
danificar o equipamento eletrdnico.

X. CONTRA INDICACOES

0 vibromassageador nao deve ser usado por criangas menores de 6 anos de idade
(sem contra indicagédo neste caso para o Bioquantico).

0 Vibro Massageador nao deve ser usado por gestantes e pacientes de trombose.
Um cuidado relativo deve ser tomado nos casos de doencgas 6sseas, ou seja, o
uso é permitido, mas deve-se observar se haverd aparecimento de algum
desconforto. Neste caso, orienta-se suspender a utilizacdo do equipamento.
Gestantes e recém nascidos deverdo usar o Bioquantico no maximo 30 minutos
por dia. Aos demais, o uso recomendado é de 6 horas diarias.

E expressamente proibido o uso deste aparelho por pessoas portadoras de
marcapasso.
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